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9.2. Tableau des unités

Valeur(HEX) Signification
0x800 « %0 »
0x801 « Nl/s »
0x802 « NI/mn »
0x803 « NI/h »
0x804 « Sl/s »
0x805 « Sl/mn »
0x806 « Sl/h »
0x807 « Nm3/s »

- 0x808 « Nm3/mn »

g 0x809 « Nm3/h »

N 0x80A « Sm3/s »

b5 0x80B « Sm3/mn »

H 0x80C «Sm3/h »

5 0x80D « Ncm3/s »

% 0x80E « Nem3/mn »

;‘g Ox80F « Nem3/h »

3 0x810 « Scm3/s »

s 0x811 « Scm3/mn »

= 0x812 « Scm3/h »

2] 0x813 «kg/s »

§ 0x814 « kg/mn »

p 0x815 «kg/h »

5

g 0x816 « SCF/s »

= 0x817 « SCF/mn »

> 0x818 « SCF/h »

g |ow19 <lis»

% Ox81A «|/mn »

z 0x81B «|/h»

= 0x81C «ml/s »
0x81D «ml/mn »
Ox81E «ml/h »
0x1007 « 9% »
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